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CERTIFICAT DE ACREDITARE

BULETIN DE iINCERCARI NR.UNIC 1389 s
CODBA -18 - 06

Data redactarii chimie: 26.06.2019
Data redactarii microbiologie: 28.06.2019

COD chimie: 877
COD microbiologie: 993
Pentru: 1(una) proba de apa: imbuteliati prelevata de la: Valea Nandri —Darmanesti -. Arges
prezentati la analiza pe raspunderea clientului: SC PROBER DISTRIBUTIE SRL — Str. Fetesti nr 2G,
Bucuresti, Sect.3 (Carimidd AnaMari) cu adresa din: 25.06.2019 prin care se solicitd examen fizico—
chimic si examen microbiologic, pentru verificarea calitifii.
Proba nr.: 1. Ap plati imbuteliatai NATUREL Poiana Izvoarelor -bidon 11litri
Sursa : ARTEZIANA —~VALEA NANDRI —Jud. ARGE$
Data exp.: 30.09.2019 Lot. 3094
Costul analizei este conform Ord.MS. 208/07.03.2012 publicat in M.0.172/16.03.2012.
INDICATORI MICROBIOLOGICI:

Val.
INDICATORI o2 3 4 5 6 7 | 8 | Maxim
Adm.
20
Nr.colonii la 22°C UFC /ml. * =
4 20
Nr. colonii la 37°CUFC/ml. *
0
Bacterii coliforme UFC/250ml. 0
0
E. Coli /UFC 250ml. ) 0
0
Enterococi intestinali UFC/250ml 0
Pseudomonas 0
aeruginosaUFC/250ml 0

Valorile maxim admise d.p.d.v. microbiologic sunt conform Legii privind calitatea apei potabile 458/2002 republicata
Prezentul buletin se referd numai la proba supusa incercarii. Indicatorii microbiologici s-au lucrat conform urmétoarelor
standarde: SR EN ISO 6222/04(nr.col la 37°C si 22 °C)- metoda incorpordrii in mediu agar

SR EN ISO 9308-1:2015 /A1:2017(Bacterii coliforme, E.coli); SR EN ISO 7899-2/2002(Ent.intestinali);

SR EN ISO 16266/2008 (Ps.aeruginosa) PS-LDISP-07

*Incercare neacreditatda RENAR.

Pag. 1/3




INDICATORI ORGANOLEPTICI:

PROBA 1
M\
Miros *) - -
* k)
Culoare *) -
k)
**) Acceptabil consumatorilor si nici 0 modificare anormala
INDICATORI FIZICI:
PROBA / INDICATORI Val.
unitate de masura 1 2 3 4 5 6 7 8 Maxim
Adm.
pH, unitati de pH - 6.5-9.5
/ temperatura, °C .
Conductivitate electricd, uS/cm - Max.
/ temperatura, °C *) 2500
Turbiditate, UNT *) ~ Max.5
INDICATORI CHIMICI:
PROBA / INDICATORI Val.
unitate de masurd 1 9) 3 4 5 6 7 8 Maxim
Adm.
Amoniu (NHy), mg/l = 0.5
Limita de detectie: 0.01 mg/I )
Azotiti (NO,), mg/1 <0.01 0.5
Limita de detectie: 0.006 mg/l )
Cloruri, mg/I <2.480
Limita de detectie: 2.255 mg/I 250
Clor rezidual liber, mg/1 = 0.100-
Limita de detectie 0.03 mg/ | 0.500
Clor rezidual total, mg/l = _
Limita de detectie 0,03 mg/ | neprecizatd
Indice de permanganat, e
mgO,/1 5
Limita de cuantificare: 0.5 mg/l
Suma de calciu §i magneziu 0.67 o
(duritate totald),grade germane Minim
Limita de detectie: 0.561 grade 5
germane
Azotati, mg/I *) 2.55 i
Cupru, mg/l *) - 0.1
Bor, mg/1 *) - 1.00
Crom, pg/l *) - 50
Cianuri libere, pg/1 *) o 10
Cianuri totale, pg/l *) - 50
Fluoruri, mg/1 *) - 12
Nichel, pg/1 *) - 20
Aluminiu, pg/l *) - 200
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PROBA / INDICATORI , Val.

unitate de masura 1 ) 3 4 5 6 7 8 Maxim
Adm.

Fier, pg/l *) 4.0 200

Mangan, pg/l *) - 50

i )

Sulfati, mg/I * <50.0 250

Sulfuri si <20.0

hidrogen *) 100

sulfurat , pg/l

Valorile maxim admise sunt conform Legii privind calitatea apei potabile 458/2002 republicata.

Incercirile s-au efectuat conform: Legii privind calitatea apei potabile 458/2002 republicata, Literaturii de specialitate si
urmétoarelor standarde: SR ISO 10523/2012, PS-LDISP-12 (pH), SR EN 27888/1997 (conductivitate), SR EN ISO 7027 :
2016 (turbiditate), SR ISO 7150/2001, PS-LDISP-26 (amoniu), SR EN 26777/2002 C 91:C2006, PS-LDISP-16 (azotiti),
SR 1S09297/2001, PS-LDISP-13 (cloruri), SR EN ISO7393/1-2002, PS-LDISP-25 (clor rezidual), SR EN ISO 8467:2001,
PS-LDISP-27 (indice de permanganat), SR ISO 6059/2008, PS-L.DISP-24 (duritate totald), Metoda fotometrica cu kituri de
testare Spectroquant (azotati, aluminiu, bor, cianuri libere, cianuri totale, cupru, crom, fier, fluoruri, mangan, nichel,
sulfati, sulfuri si hidrogen sulfurat).

Prezentul buletin se referd numai la proba(ele) supuse incercarii.

Costul analizei este conform Ord.MS. 208/07.03.2012 publicat in M.0.172/16.03.2012.
*Nncercare neacreditats Renar.
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